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Implantation bilatérale de la LIO AT ELANA 841P sur 23 patients subissant une 
chirurgie de la cataracte
•	 Étude observationnelle prospective, mono-bras, monocentrique
•	 Calculs de puissance de la LIO à l'aide de la formule Barrett Universal II (constante A du 

fabricant de 119,5)
•	 Acuité visuelle monoculaire/binoculaire corrigée et non corrigée de loin (6 m), à distance 

intermédiaire (66 cm) et de près (40 cm) 
•	 Courbe de défocalisation monoculaire à 1 mois, courbe de défocalisation binoculaire à 3 mois
•	 Sensibilité au contraste binoculaire et monoculaire sous conditions photopiques à 3 mois 
•	 Résultats rapportés par les patients à l'aide du questionnaire Catquest-9SF à 3 mois

Synthèse d'étude : analyse des résultats visuels 
et fonctionnels de ZEISS AT ELANA 841P
AT ELANA® fournit un champ visuel complet et des résultats visuels fiables à 
toutes les distances, entraînant des niveaux élevés de satisfaction des patients. 

23 patients / 46 yeux (examen de suivi des 
1 mois)
21 patients / 42 yeux (examen de suivi des 
3 mois)
Âge moyen : 59,86 ans
Exclusion : astigmatisme cornéen préopératoire > 0,75 D

Taille de l'échantillon

Réfraction et acuité visuelle
À 3 mois postopératoire, l'équivalent 
sphérique moyen (SE) était de 0,08±0,44 D, 
avec 95 % des yeux se situant à ±0,50 D 
de la réfraction cible SE et 100 % se situant 
à ±0,50 D du cylindre. L'acuité visuelle 
monoculaire et binoculaire non corrigée 
de loin (6 m), à distance intermédiaire (66 cm) 
et de près (40 cm) était excellente, comme 
illustre le tableau 1.

Acuité 
visuelle

Monoculaire 
(n=21 yeux)

Binoculaire 
(n=21 patients)

AVLNC -0,04 ± 0,07 (-0,18/0,04) -0,13 ± 0,08 (-0,30/-0,02)

AVINC 0,13 ± 0,15 (-0,10/0,36) 0,03 ± 0,12 (-0,14/0,30)

AVPNC 0,21 ± 0,13 (0,00/0,46) 0,11 ± 0,11 (-0,02/0,32)

Tableau 1 : acuité visuelle (logMAR) à 3 mois postopératoire 
(indiquée sous forme de moyennes, d'écarts types et de plages) 
AVLNC : acuité visuelle de loin non corrigée ; AVINC : acuité 
visuelle intermédiaire non corrigée ; AVPNC : acuité visuelle de  
près non corrigée

Performance de la courbe  
de défocalisation
À 1 mois, la courbe de défocalisation 
monoculaire moyenne présentait une acuité 
visuelle de 0,20 logMAR ou supérieure sur 
une plage de défocalisation de -3,00 D à 
+1,50 D, prouvant que la LIO AT ELANA 
fournit un champ visuel complet (CV, lignes 
rouges de la figure 1). 

À 3 mois, la courbe de défocalisation 
binoculaire (figure 2) présentait un pic 
dans l'acuité visuelle moyenne à 0,0 D 
(-0,14±0,07 logMAR), puis un déclin 
progressif à 0,00±0,08 logMAR à 66 cm avant 
de finalement atteindre -0,01±0,09 logMAR 
à -2,5 D (40 cm).

Satisfaction des patients (Catquest 9SF)
100 % des patients disponibles lors de la 
visite de l'examen de suivi des 3 mois (n=21) 
ont déclaré être assez ou très satisfaits 
de leur vision. En outre, tous les patients 
ont indiqué n'avoir aucune ou seulement 
quelques difficultés dans leurs activités 
quotidiennes.

Sensibilité au contraste
Lors de l'examen de suivi des 3 mois, les tests 
de sensibilité au contraste binoculaire 
ont montré de solides performances aux 
basses fréquences spatiales (3 et 6 cpd) 
avec un déclin modéré aux fréquences 
supérieures (12 et 18 cpd). Une tendance 
similaire a été observée dans les mesures 
monoculaires (figure 3).

Figure 1 : courbe de défocalisation monoculaire à 1 mois 
postopératoire (n=23 patients)
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Figure 2 : courbe de défocalisation binoculaire à 3 mois 
postopératoire (n=21 patients)
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Figure 3 : fonction de sensibilité au contraste sous conditions 
photopiques à 3 mois postopératoire
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