Spotlight dello studio: confronto tra

ZEISS CT LUCIA 621P e TECNIS Eyhance ICB0OO

Entrambe le lenti intraoculari mostrano risultati comparabili in termini di acuita visiva non

Seeing beyond

corretta per le distanze lontano, intermedio e vicino, mentre CT LUCIA® 621P presenta una
superiore sensibilita al contrasto alle frequenze spaziali piu elevate e inferiore aberrazione
sferica interna, cosa presumibilmente dovuta al suo design ottico asferico ZO brevettato.
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Metodologia

Confronto tra CT LUCIA 621P e TECNIS Eyhance ICBOO

m Studio clinico comparativo, retrospettivo, tutti gli interventi chirurgici sono stati
esequiti presso un unico centro

m Risultati relativi all’acuita visiva non corretta post-operatoria a 1 mese, per le
distanze lontano, intermedio (80 e 60 cm) e vicino (40 cm)

m Curve di defocus monolaterali e bilaterali a 1 mese dall’ intervento in condizioni
di luce fotopica e mesopica

m Sensibilita al contrasto monolaterale e bilaterale

m Aberrazioni interne di alto ordine (HOA), tra cui coma, aberrazioni sferiche
e aberrazioni totali

Risultati

Risultati relativi all’acuita visiva

Entrambe le IOL hanno fornito UDVA e
CDVA ottime. Il gruppo CT LUCIA 621P
ha dimostrato un’acuita visiva non
corretta comparabile a 80, 60 e 40 cm
rispetto alla coorte Eyhance (Figura 1).
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Figura 1: Confronto dell’acuita visiva tra i due gruppi a
diverse distanze.
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Curve di defocus

Performance comparabile della
curva di defocus binoculare su un
ampio intervallo di valori testati sia in
condizioni fotopiche che mesopiche

(Figura 2).
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D Curve di defocus bilaterali (fotopica)
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Figura 2: Performance di defocus binoculare in condizioni
fotopiche e mesopiche.
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Dimensioni campione

Eyhance ICBOO

60 occhi / 36 pazienti
(24 bilaterali,

12 monolaterali)

Eta media: 69,3 anni

CT LUCIA 621P

60 occhi / 36 pazienti
(24 bilaterali,

12 monolaterali)

Eta media: 68,4 anni

Sensibilita al contrasto

Il gruppo CT LUCIA 621P ha mostrato una
sensibilita al contrasto superiore rispetto a
Eyhance ICBOO alle frequenze spaziali piu elevate
nei test binoculari (18 cpd) (Figura 3).
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Figura 3: Valori medi di sensibilita al contrasto binoculare in condizioni fotopiche.

Misurazioni di aberrometria postoperatoria

La coorte CT LUCIA 621P presenta livelli
significativamente inferiori di aberrazione
sferica interna pari a -0,003 pm rispetto a quelli
del gruppo Eyhance pari a -0,04 pm, mentre non
sono state osservate differenze significative per
le altre HOA interne.
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