
Risultati di acuità visiva
Entrambe le IOL hanno UDVA e CDVA eccellenti 
e comparabili. Tuttavia, l’UIVA monoculare  
a 66 cm era significativamente più elevata 
con CT LUCIA 621P a 0,19 ± 0,12 logMAR 
rispetto alla coorte ZCB00 a 0,32 ± 0,05 logMAR.

Curve di defocus
La coorte CT LUCIA 621P presentava una 
profondità di fuoco maggiore con un’acuità 
visiva media significativamente più alta  
a +0,5 D e compresa tra -0,5 D e -2,5 D.

Risultati del test al banco ottico
CT LUCIA 621P garantisce immagini distin-
guibili fino a un defocus di -2,5 D e per 
tutti i diametri pupillari.
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Fonte

Metodologia

Spotlight dello studio: confronto tra  
ZEISS CT LUCIA 621P e TECNIS ZCB00
Studio comparativo che evidenzia l’eccellente acuità visiva per lontano e  
la qualità ottica di entrambe le IOL esaminate, con promettenti prestazioni 
ottiche e cliniche a distanza intermedia per CT LUCIA® 621P. 
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Dimensioni del campione

32 occhi  
di 25 pazienti  
con CT LUCIA 621P

38 occhi  
di 27 pazienti  
con TECNIS ZCB00

Tabella 1: Confronto dei risultati visivi monoculari  
post-operativi a 3 mesi

Figura 1: Curva di defocus monoculare 
media a 3 mesi

Figura 2. Confronto tra i grafici di risoluzione USAF del 1951 con diversi diametri pupillari: 3 mm (B) e 4 mm (C)

Confronto tra CT LUCIA 621P e TECNIS ZCB00
•	 Studio clinico retrospettivo e comparativo, tutti gli interventi chirurgici eseguiti da  

un unico chirurgo
•	 Risultati dell’acuità visiva monoculare post-operatoria a 3 mesi per la distanza da lontano, 

intermedia (66 cm) e da vicino (40 cm e 33 cm)
•	 Curve di defocus monoculari a 3 mesi dall’intervento in condizioni di luce fotopica
•	 Parametri di qualità ottica, inclusi indice di dispersione degli obiettivi, cutoff MTF e rapporto  

di Strehl
•	 Confronto con test al banco ottico utilizzando il grafico di prova della risoluzione USAF del 1951  

e i valori MTF quadratici medi per varie dimensioni della pupilla (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)

Parametro CT LUCIA ZCB00 Valore P

UDVA a 6 m, logMAR (range) 0,09 ± 0,08 (0–0,4) 0,11 ± 0,14 (0–0,7) 0,828*

CDVA a 6 m, logMAR (range) 0,02 ± 0,04 (0–0,1) 0,03 ± 0,05 (0–0,2) 0,127*

UIVA a 66 cm, logMAR (range) 0,19 ± 0,12 (0–0,5) 0,32 ± 0,05 (0,2–0,6) < 0,001*

UNVA a 40 cm, logMAR (range) 0,41 ± 0,14 (0,2–0,7) 0,46 ± 0,15 (0,2–0,7) 0,163*

UNVA a 33 cm, logMAR (range) 0,59 ± 0,11 (0,4–0,8) 0,61 ± 0,09 (0,5–0,8) 0,344*
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